Potwierdzona najwyzsza jakos¢

Kupujac pro dukty seca otrzymujg Panstwo nie tylko doskonalong od ponad stu lat
technologie, ale réwniez jako$é potwierdzong przez odpowiednie urzedy, regulacje

ustawowe i instytuty.

Produkty seca odpowiadajg wymogom dyrektyw europejskich, norm i ustaw krajowych.

Kupujac seca wybierasz przysztosc.

CeEM185%

ISO 1ISO
9001,/ \13485

Produkty zawarte w niniejszej instrukcji obstugi sg
zgodne z wymogami ustawy o wyrobach
medycznych, a tym samym z dyrektywg 93/42/
EWG Rady Wspdlnoty Europejskiej, ktorej
wymogi  stanowig  podstawe  wszystkich
europejskich ustaw narodowych.

Wagi, na ktérych widnieje taki znak, odpowiadajg
Il klasie doktadnosci zgodnie z dyrektywg UE
2014/31/UE.

Urzgdzenie jest zgodne z dyrektywami UE.

e M: Znak zgodnosci wedtug dyrektywy 2014/
31/UE w sprawie wag nieautomatycznych
(modele legalizowane)

e 18: (Przyktad: 2018) rok, w ktdrym zostata
dokonana ocena zgodnosci i zostat przy-
znany znak CE (modele legalizowane)

* 0102: Notyfikowana jednostka ds. metrologii
(modele legalizowane)

¢ 0123: Notyfikowana jednostka ds. wyrobdéw
medycznych

Profesjonalizm firmy seca potwierdzono réwniez
oficjalnie. TUV Product Service, czyli jednostka
odpowiedzialna za ocenee wyrobdéw
medycznych, potwierdzita wydaniem stosownego
certyfikatu, ze firma seca konsekwentnie
wywigzuje sie z wysokich wymagan stawianych
producentom wyrobdw medycznych. System
zapewniania jakosci firmy seca obejmuje prace
badawczo-rozwojowe, produkcje, sprzedaz i
serwis wag medycznych oraz systemow
pomiarowych.

Firma seca dba o $rodowisko.

Oszczedne korzystanie z surowcdw naturalnych
jest dla nas bardzo wazne. Dlatego staramy sie
o0szczednie obchodzi¢ z materiatami
opakowaniowymi wszedzie tam, gdzie jest to
uzasadnione. Natomiast wszelkie pozostatosci
mozna fatwo zutylizowa¢ poprzez system
recyklingu.
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1. Gratulujemy!

Kupujac elektroniczna wage do wazenia
niemowlat seca 834/835, nabyli Panstwo
bardzo precyzyjne, a jednoczesnie solidne
urzadzenie.

Od ponad 150 lat firma seca wykorzystuje
swoje doswiadczenie na rzecz ochrony
zdrowia. Jako lider rynkowy w wielu krajach
Swiata dysponuje licznymi innowacyjnymi
rozwigzaniami w zakresie wazenia i
mierzenia i nieustannie ustanawia nowe
standardy jakosciowe.

2. Bezpieczenstwo

Elektroniczng wage do wazenia niemowlat
seca 834/835 stosuje sie przede
wszystkim  w  szpitalach,  gabinetach
lekarskich i stacjonarnych placéwkach
opiekuniczych zgodnie z przepisami ustaw
krajowych. Stuzy przede wszystkim do
okreslania wagi urodzeniowej noworodkow,
a takze do kontroli przyrostu masy ciata
W procesie wzrostu.

Waga legalizowana zgodnie z
doktadnosci llll.

klasa

¢ Nalezy przestrzega¢ wskazdowek
zawartych w instrukcji obstugi.

e Starannie przechowywac instrukcje
obstugi i deklaracje zgodnosci.

e | ezacego na wadze niemowlecia nie
wolno pozostawia¢ bez opieki.

e Upewnic¢ sig, ze waga jest stabilnie
ustawiona na prostym i ptaskim
podtozu.

¢ Nie wolno zrzuca¢ wagi ani narazac jej
na gwattowne uderzenia.

e Stosowac wylgcznie baterie podanego
typu (patrz ,Zasilanie elektryczne” na
stronie 124).

e Naprawe nalezy zleca¢ wytacznie
uprawnionym autoryzowanym
serwisantom.

e Regularnie zleca¢ konserwacje i
ponownga legalizacje (patrz
»Konserwacja / legalizacja” na
stronie 129).

3. Przed rozpoczeciem...

Zasilanie elektryczne

Waga jest zasilana z baterii. Wyswietlacz LC zuzywa niewiele pradu - na jednym zestawie
baterii mozna wykonaé 10.000 wazen. Jesli na wyswietlaczu pojawia sie symbol I
lub BAEE, nalezy wymienic baterie. llo$é potrzebnych baterii: 6, Mignon, typ AA, 1,5 Volt.

— Zdja¢ szalke i ostroznie odwrdci¢ wage
tak, zeby uzyska¢ dostep do spodu

wagi.
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Otworzy¢ pokrywe komory na baterie i
umiesci¢ wewnatrz baterie dostarczone
razem z waga, zwracajac przy tym
uwage na rozmieszczenie biegundw.

Uwazacé na odpowiednie ustawienie
biegunow!

Nastepnie starannie zamkna¢ pokrywe
komory na baterie.

4. Ustawianie wagi

Wage ustawi¢ na stabilnym, réwnym
podtozu. Nastepnie umiesci¢ szalke na
ramie wagi w sposoéb przedstawiony na
rysunku i przyciagnac ja do przodu, tak
aby szalka wskoczyta we wiasciwe
miejsce (bedzie stycha¢ klikniecie),
powodujac zmiane potozenia przycisku
zwalniajgcego, ktéry powinien znalezé
sie u gory

Szalka jest teraz przymocowana do
ramy wagi.

Aby zdjg¢ szalke, wystarczy mocno
nacisnag¢  przycisk  zwalniajgcy i
przesuna¢ szalke do tytu.

5. Obstuga

PraW|dtowy sposoOb wazenia

— Przy nieobcigzonej wadze nacisnaé
przycisk Start.

Na wyswietlaczu pojawiajg sie kolejno
wskazania SECR, BBBBB. i 0000,
Nastepnie waga ustawia sie
automatycznie na zero i jest gotowa do

pracy.
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— Wazenie

niemowlat: Potozy¢
niemowle na szalce. Zadba¢ o to, aby
dziecko lezato w miare spokojnie.

Wazenie dzieci, ktore potrafig stac:
Zdja¢ szalke w sposdb opisany
powyzej. Nalezy uwazac¢ przy tym na
stabilnos¢ ramy. Postawi¢ dziecko na
wadze i uwazac, aby stato spokojnie.
Na wyswietlaczu cyfrowym odczytac
wynik wazenia.

Wagi nie wolno obciaza¢ powyzej
podanego maks. obciazenial

Aby wytaczy¢ wage, nalezy ponownie
nacisnac¢ przycisk Start.

Automatyczne wytagczanie / tryb energooszczedny
Waga jest gotowa do wazenia przez ok. 20 sek. po wtaczeniu. Po zwazeniu wyswietlacz
przez ok. 2 min. pokazuje zmierzong warto$¢, po czym waga wylacza sie automatycznie.

Tarowanie wskazania wagi (TARA)

Funkcja Tara jest przydatna, jezeli podczas wazenia nie chcemy uwzgledniad
dodatkowego obcigzenia (na przyktad recznikéw lub podktadki umieszczonej na wadze).
Sposdb postepowania:

Nastgpnie  potozy¢ na  wadze
obcigzenie dodatkowe i wiaczyd
funkcje Tara za pomoca dtugiego
przytrzymania przycisku HOLD/TARE.
Wyswietlacz wagi ponownie pokaze
,0”, co oznacza, ze mozna rozpoczac
wazenie.

Od tej chwili mozna dowolng ilos¢ razy
przeprowadzi¢  czynnos$¢  wazenia
z dodatkowym obcigzeniem znajduja-
cym sie na wadze.

HOLD
TARE
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